
  

  

www.scientific-analysis.com SWAN – Scientific Workflow Analysis GmbH 

  

  

 

 

 

 

 

Produktvergleich Aortenstents 

Die SWAN - Scientific Workflow Analysis GmbH (s.w.an) wurde beauftragt, die 
Verwendung drei verschiedener Typen von Aortenstents von der Planung bis 
zum operativen Einsatz zu dokumentieren und zu vergleichen. Dazu wurden 
die Workflows verschiedener Eingriffe im Detail aufgezeichnet, bezüglich des 
allgemeinen intraoperativen Ablaufs modelliert sowie speziell im Hinblick auf 
die Verwendung der einzelnen Stent-Typen analysiert. 

 

Verwertung der 
intraoperativen 
Workflowaufnahmen 

Beim Vergleich der Eingriffe zeigten sich deutliche Unterschiede insbesondere 
bei der Einbringung der verschiedenen Stent-Typen. Darüber hinaus konnten 
sowohl in Bezug auf das rein technische Vorgehen als auch allgemein in Bezug 
auf die Abläufe während der intraoperativen Phasen Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede festgestellt werden 

Vergleich von Stent-Typen 
und OP-Phasen 

Tabelle 1 sowie Abbildung 1 zeigen die verschiedenen OP-Phasen einer Stent-
Implantation und deren mittlere aufgezeichnete Dauer im Vergleich. 

Tabelle 1: Mittlere aufgezeichnete Dauer der einzelnen OP-Phasen 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 

Vorbereitung  00:08:15 00:09:48 00:08:30 

Präparation der Leistenarterie  00:17:18 00:19:23 00:12:52 

Darstellung der Anatomie  00:30:14 00:19:25 00:10:43 

Einbringung des Stents  00:35:38 01:00:51 01:53:28 

Lagekontrolle  00:08:55 00:03:33 
Nicht 

Notwendig 

Endoleak Kontrollaufnahmen  00:00:47 00:00:17 00:02:07 

Verschluss  00:23:42 00:10:12 00:18:15 

Gesamt 02:04:37 01:56:08 02:45:50 

 

 

Unterscheidung von OP-
Phasen und Stents 
verschiedener Hersteller 

 

Einbringung des Stents 
weist die größten 
zeitlichen Unterschiede 
auf 

Die genauere Betrachtung der Workflows ließ erkennen, dass Stent-
Operationen allgemein in mehrere produktunabhängige Phasen und eine 
produktabhängige Phase (Einbringung des Stents) unterteilt werden können. 
Bei der Einbringung der Stents konnten signifikante produktabhängige 
Unterschiede festgestellt werden. So dauerte die Einbringung bei Typ 1 (von 
der Einführung der Katheter bis zur Freisetzung der letzten Stentbestandteile) 
nur halb so lange wie bei Typ 2. 

Produktunabhängige 
Einflüsse eliminieren und 
produktabhängige Phasen 
und Zeiten ermitteln 
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Eine Untersuchung, die sich alleine auf die Schnitt-Naht-Zeiten konzentriert 
hätte, wäre zu dem Ergebnis gekommen, dass sich der Einsatz von Stents des 
Typs 1 und Typs 2 hinsichtlich der Gesamt-OP-Dauer nicht unterscheiden. Die 
Gesamtdauer der OPs bei Verwendung der beiden Stent-Typen war zwar im 
Mittel ungefähr gleich, dies konnte jedoch auf äußere Einflüsse und nicht auf 
produktspezifische Unterschiede zurückgeführt werden. 

 

 

Stent  Dauer 

Typ 1 02:04:37 

Typ 2  01:56:08 

Typ 3 02:45:50 

 
Abbildung 1: Vergleich der mittleren aufgezeichneten Dauer der einzelnen OP-Phasen 

 

Darstellung der Dauer der 
OP-Phasen für die 
einzelnen Stent-Typen 

 Auf Basis unserer detaillierten Aufnahmen konnten zusätzlich weitere 
wichtige produktabhängige Parameter des Eingriffs identifiziert werden. Dazu 
zählten z.B. Unterschiede in der Kontrastmittelgabe sowie der Röntgendauer. 
Deren Ursachen konnten im nächsten Schritt dank unserer sekundengenauen 
Aufzeichnungen für jeden Stent-Typ individuell erkannt und plausibel 
begründet werden.   

 

Fazit: 

• Deutliche zeitliche Unterschiede bei der Einbringung der Stents  

• Zeitliche Verteilung der produktunabhängigen OP-Phasen sind im 
Mittel ähnlich, unterliegen aber größeren Schwankungen 

• Große zeitliche Unterschiede bei der Stent-Einbringung, aufgrund 
der verschiedenen produktspezifischen Einbringungsmethoden  

• Produktabhängige Unterschiede bei der intraoperativen 
Kontrastmittelgabe und Röntgendauer 
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